
2.  所有化学品的采购须严格按照资产处的要求履行有关审批手续。

1.  易制毒、易制爆及剧毒化学品采购需提交安全保密处审核并办

     理相关手续。

1.1     所有化学品和配制试剂都应贴有明显标签，杜绝标签缺失、新旧标签

共存、标签信息不全或不清晰等混乱现象。配制的试剂、反应产物等

应有名称、浓度或纯度、责任人、日期等信息。

1.  一般原则



2.2    易爆品应与易燃品、氧化剂隔离存放，宜存于20℃以下，最好保存在

防爆试剂柜、防爆冰箱。易燃且具有挥发性的液体禁止存放于普通

冰箱中。

2.3    腐蚀品应放在防腐蚀试剂柜的下层，或者下垫防腐蚀托盘置于普通试

剂柜的下层。

吸收装置的试剂柜内。

2.1    易制毒、易制爆化学品和剧毒化学品应实行双人双锁保管和使用登记

制度、如实记录数量、流向，防止丢失或被盗。

2.4    易产生有毒气体（烟雾）或难闻刺激气味的化学品应存放在配有通风

2.5    还原剂、有机物等不能与氧化剂、硫酸、硝酸混放。

2.6    强酸不能与强氧化剂的盐类混放；遇酸可产生有害气体的盐类不能与

酸混放。
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2.7    易水解的药品不能与水溶液、酸、碱等混放。

2.8    卤素不能与氨、酸及有机物混放。

2.9    碱金属应贮存于煤油中；黄磷、汞应贮存于水中。
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1.  实验之前应先阅读使用化学品的安全技术说明书，了解化学品理化性质，

     采取必要的防护措施。
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3 .  化学冻伤

        应 迅 速 脱 离 低 温 环 境 和 冰 冻 物 体 ， 用4 0℃ 左 右 温 水 将 冰 冻 融 化 后 脱 下

或 剪 开 衣 物 ， 在 对 冻 伤 部 位 进 行 复 温 的 同 时 ， 尽 快 就 医 。 对 于 心 跳 呼 吸 骤

停 者 要 实 施 心 脏 按 压 和 人 工 呼 吸 。

        严禁用火烤、雪搓、冷水浸泡或猛力捶打等方式作用于冻伤部位。

4.1    应立即采取措施切断毒源（如关闭管道阀门、堵塞泄露的设备等）,

并通过开启门、窗等措施降低毒物浓度。

4.  吸入性化学中毒
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     误食不明或一般化学品： ①首要原则：立即联系急救中心（120），并

遵从电话中医生指导，保持患者镇静。②稀释保护： 如果患者意识清醒且无

抽搐，可让其少量多次饮用清水或牛奶（约200-300毫升），以稀释胃内毒

物，保护胃粘膜。③及时送医。④绝对禁止：  严禁自行诱导呕吐（催吐）

或服用泻药。对于腐蚀性化学品（如强酸、强碱）或石油类产品中毒，催吐

会造成严重二次伤害。

4.3    尽快转移病人，阻止毒物继续侵入人体，采取相应的措施进行现场应

         急救援，同时拨打120求救。

5.  误食性化学中毒
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6.   气体爆炸：

       应立即切断电源和气源（如果安全可行），迅速疏散所有人员，同时拨

打火警电话，切勿冒险返回转移物品。
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11.  发生电器火灾时，首先要切断电源，尽快拉闸断电后再用水或灭火器

灭火。在无法断电的情况下应使用干粉、二氧化碳等不导电灭火剂来

扑灭火焰，禁止用水灭火。

1.   尽快让触电人员脱离电源。应立即关闭电源或拔掉电源插头。若无法及 

时找到或断开电源，可用干燥的木棒、竹竿等绝缘物挑开电线；不得直

接触碰带电物体和触电者的身体。

2.   实施急救并求医。触电者脱离电源后，应迅速将其移到通风干燥的地方

仰卧。若触电者呼吸、心跳均停止，应在保持触电者气道通畅的基础上，

立即交替进行人工呼吸和胸外按压等急救措施，同时立即拨打“120”，

尽快将触电者送往医院，途中继续进行心肺复苏术。

二、触电救援
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